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RADIOAKTIIVSUSE ANALUUSI TULEMUSED 28.03.2012 nr 19-7.2/12/28

TELLIJA NIMI JA AADRESS : Schéttli Keskkonnatehnika AS,
Mustamée tee 50, 10621 TALLINN.
Tellimus registreeritud Keskkonnaametis 22.02.2012 nr 19-7.1/12/4606.

ANALUUSITUD PROOVI ( MATERJALI) KIRJELDUS : vesi
Vastavalt Schottli Keskkonnatehnika AS tellimiskirjale:
- proov nr 0;
- objekt: Kiili VTJ;
- proovivdtja: Ingemar Kaju, joogivee proovivétja atesteerimistunnistus nr 386.

ANALUUSIKS KASUTATUD MEETODID:
- Vedelik stsintillatsioon meetod;
- Gamma-spektromeetria.

ANALUUSI SUSTEEM :
- Vedelik stsintillatsioonloendur Quantulus 1220;
- Gamma spektromeeter HPGe detector.
MOODETUD PARAMEETER: Yo ja Y'B, Ra-226, Ra-228.

PROOVIS MAARATUD ISOTOOBID JA NENDE AKTIIVSUSED :

Proovi Proovi da >p Ra-226 Ra-228
materjal | nimetus (Bg/M) (Bg/l) (Bg/l) (Bg/)
Vesi Proov nr0 | 0,1540,04 0,3440,12 | 0,086+0,010 | 0,098+0,014

Miéégramatus véljendab radiomeetrilise md&tmise kahekordset statistilist hilvet.
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